
รายงานความพอเพียงของศูนย์เครื่องมือแพทย์
เดือน กุมภาพันธ์ 2567

เครื่อง จ ำนวนเครื่อง ยืมท้ังหมด ได้เครื่อง ไม่ไดเครื่อง ควำมพอเพียง

INFUSION PUMP 555 311 201 110 64 %

SYRING PUMP 99 107 98 9 91 %

VENTILATOR DRAGER 86 223 214 9 95 %

HIGHFLOW AIRVO 2 50 385 385 - 100 %

VENTILATOR HAMILTON C-1 32 - - -
ประจ ำที่หน่วยงำน

100 %

VENTILATOR VELA 31 - - -
ประจ ำที่หน่วยงำน

100 %

VENTILATOR BENNET 840 17 - - -
ประจ ำที่หน่วยงำน

100 %

VENTILATOR Mind ray SV300,SV600 14 - - -
ประจ ำที่หน่วยงำน

100 %

MONITOR 40 - - - ประจ ำที่หน่วยงำน

NIBP+O2sat 65 - - - ประจ ำที่หน่วยงำน

เครื่อง INFUSION PUMP Fresenius Kabi ช ำรุด 110 เครื่อง (28/2/2567)


